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No contexto empresarial da atualidade, é cada vez mais importante o foco na 
qualidade dos produtos. A qualidade dos produtos passa por sua vez por uma melhor 
qualidade de produção e de controlo da mesma. 
Nesta dissertação, realizada em conjunto com o CINFU – Centro de Formação 
Profissional da Indústria de Fundição, e com colaboração da empresa Ricardo & Bar-
bosa – Fábrica de ferramentas mecânicas de precisão, Lda, e a Norcam – Engenharia 
e Design Industrial, tem-se como objetivo reduzir erros de medição causados por 
aplicação incorreta de alinhamentos em máquinas de medição de coordenadas, de-
terminando-se uma metodologia simples para a aplicação dos mesmos. 
Este estudo teve como início uma adaptação à máquina utilizada no mesmo, 
aprendendo-se as aplicações desta e desenvolvendo aptidões para programação no 
software utilizado pela máquina (PC-DMIS).  
Após a familiarização com o ambiente de trabalho, foram estudados os possí-
veis erros causados pela aplicação de diferentes alinhamentos em peças diversas, e 
utilizando os resultados obtidos por este estudo, foi possível delinear-se uma meto-








In today’s business context, the focus on product quality is increasingly im-
portant. With this in mind, it is equally relevant for the production and control of 
the products to have higher standards. 
On this thesis, carried out jointly with CINFU - Professional Formation Center 
of the Foundry Industry, and with the collaboration of Ricardo & Barbosa - Precision 
Mechanical Tools Factory, Lda and Norcam – Industrial Engineering and Design, It is 
intended to reduce measurement errors caused by incorrect application of align-
ments in coordinate measuring machines, by determining a simple methodology for 
it’s application. 
This study started with a familiarization to the coordinate measuring machine, 
learning it’s applications, and developing programming skills for the software used 
by the machine (PC-DMIS). 
After familiarization with the work environment, the possible errors caused 
by the application of different alignments in different work pieces were studied, and 
using the results obtained by this study, a methodology was formed so that it can be 
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Segundo o BIPM (Bureau International des Poids et Mesures), uma organização 
intergovernamental através da qual os estados membros atuam em conjunto no que 
diz respeito a ciência e standards de medição, a metrologia é uma ciência de medi-
ção, abrangendo as determinações experimentais e teóricas em qualquer nível de 
incerteza e em qualquer campo da ciência e tecnologia [1]. 
A metrologia torna a capacidade de medir relevante, fornecendo a habilidade 
de comparar medições individuais com rigor e consensualidade. O primeiro registo 
de um standard permanente data de 2900 A.C., com a criação do cúbito egípcio, 
feito em granito. Este standard apresentava o comprimento do antebraço e mão do 
faraó, sendo este fornecido aos construtores e apresentando sucesso significativo, 
evidenciado na construção das pirâmides, que diferem em comprimento das bases 
por apenas 0.05% [2]. 
A metrologia moderna tem como base a revolução francesa, havendo motiva-
ção politica para consensualizar as unidades de medida em todo o país. Em 1791 foi 
definido o metro, sendo esta medida não arbitrária e não exclusiva a um único país. 
Entre 1795 e 1875, cada vez mais países adotam o sistema métrico, e de maneira a 
assegurar conformidade entre países, é fundado o BIPM. A metrologia dá um novo 
passo na modernização com a criação do Sistema Internacional de Unidades (SI) em 
1960 [2], [3]. 
Atualmente, na produção de peças, o controlo dos parâmetros dimensionais é 
a característica de qualidade mais aplicada. De maneira a testar a conformidade 
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destes parâmetros, é necessário sondar a superfície, para este processo existem vá-
rios métodos, utilizando diferentes máquinas de medição (CMM – Coordinate Measu-
ring Machine). Estas máquinas têm de estar calibradas de maneira a assegurar a 
repetibilidade das medições e conformidade com os padrões internacionais. Nesta 
dissertação será estudada a influência do alinhamento da peça – uma variável no 
processo de medições utilizando este tipo de máquinas – na informação obtida atra-
vés do software [4]. 
 
1.1 Objetivo 
O objetivo da dissertação é a criação de uma metodologia, um procedimento, 
que permita a realização de um alinhamento ideal em inspeção 3D. 
Este procedimento iria facilitar a operários ou metrólogos, a aplicação de um 
sistema de alinhamento que melhorasse os resultados apresentados, tendo em conta 
diversas variáveis que possam afetar os desvios apresentados pelas medições. 
 
1.2 Âmbito 
Esta dissertação surge da falta de informação no alinhamento das peças rela-
tivamente ao modelo 3D numa CMM. De maneira a possibilitar o estudo foram assi-
milados conhecimentos no software PC-DMIS com o objetivo de possibilitar autono-
mia no uso da CMM. 
É então estudada a influência do alinhamento nos resultados obtidos na me-
dição de várias peças, de maneira a que se possa determinar um processo inicial para 
a escolha de um alinhamento que apresente os melhores resultados possíveis, sendo 
que neste caso, o ideal seria um alinhamento que apresente os menores desvios pos-







1.3 Plano de trabalho 
De forma a atingir o objetivo final da dissertação, delineou-se uma metodolo-
gia para a realização da mesma: 
1. Aprendizagem de metrologia em CMM; 
2. Identificação de variáveis na aplicação de alinhamentos em CMM; 
3. Estudo da variação das variáveis nas medições; 




1.4 Estrutura da dissertação 
Esta dissertação apresenta como estrutura os seguintes pontos: 
1.  No primeiro capítulo é feita uma breve introdução ao projeto e aos 
temas relacionados, descrevendo resumidamente o tema geral e obje-
tivos a alcançar; 
2. O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica mais aprofundada, so-
bre as áreas de conhecimento que serão abordadas de seguida; 
3. No capítulo 3 é descrito o procedimento experimental, apresentando-
se os resultados obtidos para cada objeto de estudo; 
4. O capítulo 4 recolhe os pontos abordados nos capítulos 2 e 3, compa-
rando os resultados obtidos com a revisão bibliográfica e apresenta uma 
análise dos resultados; 
5. No capítulo 5 são apresentadas as conclusões, assim como o objetivo 













2.1.1 Vocabulário utilizada em metrologia 
Dos conceitos existentes no Vocabulário Internacional de Metrologia, criado 
de forma a unificar terminologia entre diversas áreas de estudo, foram escolhidos 
alguns, considerados de relevância para o caso especifico da metrologia dimensional, 
os quais são descritos no anexo A [5]. 
Estes termos e conceitos revelam-se também de importância de maneira a 
compreender o ponto seguinte sobre o GD&T. 
 
2.2 GD&T 
O GD&T (Geometric Dimensioning and Tolerancing), é uma linguagem usada 
em engenharia, geralmente em desenhos técnicos, composta por símbolos que são 
aplicados de forma a evidenciar requisitos geométricos de uma forma clara e efici-
ente. 
Existem mais de 40 normas ISSO que descrevem os símbolos e definem as re-
gras usadas no GD&T, as quais podem ser encontradas nas ISO/TC 10 – Technical 
Product Documentation, ISO/TC 213 – Dimensional and Geometrical Product Specifi-
cations and Verfication e na ISO 10303 – Industrial Automation Systems and Integra-




As principais vantagens que o uso de GD&T apresenta são: 
• Uniformidade na especificação e interpretação de desenhos; 
• Eliminar ambiguidades na interpretação de documentos; 
• Permitir que o desenho seja uma ferramenta contratual do projeto do 
produto; 
• Assegura que haja uma língua comum, transversal aos profissionais do 
projeto, quer seja da qualidade ou da produção. 
 
No DG&T a simbologia é apresentada numa caixa de controlo (figura 1) que 
especifica tolerância, referências datum e modificadores. 
 
Figura 1 - Exemplo de caixa de controlo utilizada em GD&T. 
2.2.1 Regras Fundamentais do GD&T 
Para uma correta aplicação do GD&T existem algumas regras fundamentais 
que são transversais a todas as normas, com a exceção de algumas alterações ligei-
ras: 
• Todas as dimensões devem apresentar uma tolerância. Qualquer carac-
terística numa peça está sujeita a variação, devendo então os limites 
da variação ser especificados. Havendo exceção para dimensões mar-
cadas com máximo, mínimo, material em bruto ou referência; 
• As dimensões definem o valor nominal da geometria e variação permi-
tida. A medição e escala do desenho são proibidos exceto em determi-
nados casos; 
• Os desenhos técnicos definem os requisitos das peças acabadas. Todas 
as dimensões ou tolerâncias necessárias à definição da peça acabada 
devem constar no desenho. Dimensões e tolerâncias adicionais não são 
requeridas, mas de auxílio podem ser apresentadas como referência; 
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• As dimensões têm de ser aplicadas às características e dispostas de 
forma a evidenciar a função das mesmas; 
• A geometria deve ser apresentada sem definir explicitamente o método 
de fabrico da peça; 
• Se algumas dimensões forem exigidas durante o processo de fabrico 
mas não na geometria final (devido a encolhimento ou outros fatores), 
devem ser marcadas como não obrigatórias; 
• Todas as cotas dimensionais e tolerâncias devem ser apresentadas de 
maneira a facilitar a leitura, devendo também ser aplicadas a linhas 
visíveis de perfis reais; 
• Quando a geometria é controlada por tamanhos de calibres ou códigos, 
as dimensões devem apresentar logo por baixo o calibre ou código entre 
parênteses; 
• Ângulos de 90º são inferidos quando linhas são mostradas em ângulos 
retos mas nenhuma dimensão é explicitamente mostrada (aplica-se 
também a ângulos ortogonais de 0º, 180º, 270º etc); 
• As dimensões e tolerâncias são válidas para temperaturas de 20ºC e 
pressões de 101.3kPA, a não ser que seja explicito outro caso; 
• A não ser que seja referido, as dimensões e tolerâncias são válidas 
quando o produto está num estado livre; 
• As dimensões e tolerâncias aplicam-se a todo o comprimento, largura 
e profundidade de uma característica, incluindo variações de forma; 
• As dimensões e tolerâncias só se aplicam na zona do desenho onde são 
especificadas. Não é obrigatório que se apliquem noutros níveis do de-




As tolerâncias em engenharia, mais especificamente neste caso de estudo, são 
os limites de variação de dimensões físicas. 
A ideia sobre tolerâncias bilaterais mais comummente aceite em engenharia 
é a de que qualquer valor entre os dois limites opostos de uma tolerância é igual-
mente aceitável, no entanto, existe outra visão sobre este tópico, segundo Genichi 
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Taguchi, a função de perda de qualidade afirma que o melhor produto apresenta 
uma medição exatamente igual ao valor nominal [8], [9]. 
Nesta dissertação será seguida a visão de Genichi Taguchi, tentando-se sem-
pre aproximar o valor da medição ao valor nominal. 
 
2.2.3 Exatidão 
A exatidão é o grau de conformidade de um valor calculado, ou medido, em 
relação ao seu valor nominal, ou a uma referência padrão [5]. 
Esta pode ser demonstrada pela comparação de resultados obtidos usando o 
material de referência padrão, ou através de um método cujo erro regular não seja 
significativo. 
 
2.2.4  Repetibilidade 
A repetibilidade designa-se como a variação nas medições, efetuadas por uma 
determinada pessoa, num determinado instrumento, na mesma peça, sob as mesmas 
condições e num curto período de tempo [5]. 
A existência de variações elevadas em testes repetidos segundo as circunstân-
cias descritas acima causa variabilidade de resultados para uma mesma medição, 
sendo importante que num estudo de metrologia, a repetibilidade seja elevada. 
Para tal é necessário que o instrumento de medição utilizado apresente erros 
de medição reduzidos, e que todas as condições de teste sejam a mesma. 
Neste caso de estudo, todos os testes foram realizados no mesmo instrumento 
de medição, modelo IOTA 0102 (DEA), apresentando a seguinte conformidade com 
as especificações (anexo B): 








• MPEe – Equação de especificação da máquina para medidas lineares 
(erro máximo) 
• MPEp – Máximo valor especificado de repetibilidade da máquina 
 
A máquina encontra-se isolada do resto das fundações do edifício de maneira 
a evitar vibrações provenientes do exterior, e a sala onde esta se encontra apresenta 




Na metrologia, uma cadeia de rastreabilidade é a sequência de padrões e ca-
librações que é usada de forma a relacionar o resultado de uma medição com uma 
referência. Esta cadeia é definida por uma hierarquia de calibração, usada de forma 
a criar rastreabilidade metrológica de uma medição [10]. 
No caso da metrologia dimensional existem padrões primários, secundários e 
terciários. 
No caso dos padrões primários, o sistema mais utilizado internacionalmente 
para a definição da unidade de base “metro” é a radiação de laser He-Ne (Figura 2), 
sendo este sistema utilizado por exemplo pela Instituição Nacional de Metrologia 
(IPQ) [11].  
 
Figura 2 - Radiação do laser He-Ne estabilizado por absorção molecular no iodo [12]. 
Os padrões primários são utilizados como padrões de referência em medições 
interferométricas e para calibrações por comparação de outros lasers, blocos-padrão 
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e padrões secundários. 
Os padrões secundários, também designados como blocos-padrão lineares de 
classe K, são normalmente compostos por aço temperado ou material cerâmico (Fi-
gura 3). Estes padrões apresentam distância conhecida entre faces planas e paralelas 
entre si com incerteza na ordem dos 0,1 µm. Os padrões secundários são normal-
mente utilizados em laboratórios de metrologia de apoio à industria e para calibra-
ção de padrões terciários [13]. 
 
Figura 3 - Blocos-padrão classe K em aço temperado [14]. 
Os padrões de terciários (blocos padrão de classe 0 ou 1), também designados 
como padrões de trabalho, devem existir em todos os laboratórios de empresas, usa-
dos como calibradores de outros instrumentos de medição, como por exemplo paquí-
metros ou micrómetros [15]. 
A rastreabilidade metrológica é então uma propriedade de um resultado de 
medição, pela qual esse resultado pode, por meio de uma cadeia documentada de 
calibrações, sendo que a cada passo destes contribui para a incerteza da medição 
[1], [16]. 
Desta maneira é possível instrumentos menos exatos, se apresentam devida-
mente calibrados. 
Em Portugal, é o IPQ (Instituto Português de Qualidade) que garante o rigor e 
a exatidão das medições realizadas, conferindo comparabilidade e rastreabilidade 
tanto a nível nacional como internacional. O IPQ garante a realização e desenvolvi-
mento dos padrões nacionais das unidades de medida, participa nas comparações-
chave do BIPM, e assegura também a garantia metrológica nos relacionamentos eco-
nómicos, através de atividades como a elaboração de legislação, acompanhando a 
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coordenação do controlo metrológico ou formação de metrologistas [17]. 
No caso da CMM utilizada, esta encontra-se certificada segundo o C.E.M. (Cen-
tro Español de Metrologia) (anexo B). 
 
2.2.6  Inspeção 3D vs Medição Geométrica 
Utilizando uma CMM, pode-se abordar o estudo de uma peça segundo estas 
duas vertentes, inspeção 3D ou medição geométrica.  
Na inspeção 3D, o software da máquina é capaz de comparar as medições com 
o modelo CAD da peça a estudar. A peça real é alinhada com o modelo CAD, e utili-
zando pontos medidos é estudada a congruência entre a posição do ponto na peça 
real e no modelo. Neste caso, é importante que a peça se encontre devidamente 
alinhada pois um incorreto alinhamento pode traduzir-se em erros de medição gros-
seiros [18].  
No caso da medição geométrica, a informação a ser estudada não é relativa 
ao modelo CAD fornecido ao software. A máquina faz a medição por exemplo do raio 
de um círculo ou do comprimento de um segmento de reta, e este valor não é alte-
rado com a variação do alinhamento da peça, dado que o valor resultante apenas 
implica a peça em si. 
 
 
2.3 Máquinas de medir por coordenadas 
Neste estudo, o instrumento de medição que será abordado, no âmbito da 
metrologia dimensional, será a máquina de medir por coordenadas, ou CMM (Coordi-
nate Measuring Machine), neste ponto aprofunda-se um pouco o funcionamento e 
evolução deste instrumento de medição. 
A medição de distâncias em peças baseia-se na comparação da distância de 
dois pontos da superfície desta e compará-los com um padrão. Os valores geométri-
cos a ser medidos num objeto, como por exemplo o diâmetro de um círculo, perpen-
dicularidade, ou distância entre dois planos, referem a distâncias ou posições de 
pontos de medição selecionados na superfície do objeto, assim, de modo a fazer 
estas medições a superfície tem de ser sondada, tocando-se na peça com um sensor, 
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nos pontos desejados (ou sem contacto utilizando outros métodos), e medindo a sua 
posição em relação a outros pontos reais na superfície ou a sistemas de referência 
(datums). O sistema de sondagem relaciona os pontos de referência com os pontos 
da superfície do objeto a ser medido [19], [20]. 
Os sistemas mais comuns de sondagem são as sondas por contacto (touch-
trigger probe) e sensores óticos, mas devido à elevada variedade destes sistemas 
assim como implementações, este trabalho irá focar-se nas sondas por contacto. 
As aplicações do controlo dimensional passam pelo controlo de qualidade, ve-
rificação de cotas especificadas pelo cliente, determinação de causas de erros no 
alinhamento de ferramentas ou a imposição pelo cliente de que seja entregue um 
relatório de inspeção dimensional [21]. 
As CMM permitem a medição de dimensões mais complexas do que o sistema 
mais rudimentar de calibres “passa/não passa”, no entanto, a utilização destas má-
quinas acarreta custos elevados, passando não só pelo custo da própria máquina mas 
também pela necessidade da mesma de um operário treinado para o efeito. 
A base de funcionamento das CMM passa pela utilização de réguas óticas em 
três eixos. Um sensor conta as linhas microscópicas presentes na régua, determi-
nando assim a posição da sonda em relação à mesa de trabalho. De maneira a que a 
máquina saiba a sua posição ao ser reiniciada ou após algum erro, existem também 
marcas especiais que marcam o “zero da máquina”, assim, deslocando a máquina ao 
seu ponto de referência zero, esta pode iniciar a contagem das linhas à medida que 
se desloca. A máquina reconhece o local onde dá o ponto na superfície através de 
uma sonda ativada por contacto [4], [17]. 
Nos princípios da medição por coordenadas, estas sondas eram movidas ma-
nualmente pelo operador até que esta entrasse em contacto com a peça a ser me-
dida, no entanto, este método acarretava vulnerabilidade a vários erros, como o uso 
de diferente pressão por parte do operador, ou o uso de diferentes técnicas de me-
dição. Com a adição de motores para cada eixo de movimentação, os operadores 
passaram a comandar a máquina através de um controlo com joysticks. A exatidão 
destas medições melhorou substancialmente com a invenção do sensor ativado ele-
tronicamente, desenvolvido por David McMurtry, este sensor consistia numa esfera 







com a superfície, são automaticamente enviadas as coordenadas do ponto para o 
computador [22]. Atualmente existem sondas de contacto que deslizam na superfí-
cie, enviando pontos para o computador após intervalos especificados [23], [24].  
As CMM são então constituídas por três componentes principais: 
1. Estrutura principal: inclui os eixos de movimento descritos acima, assim 
como a mesa de trabalho; 
2. Sistema de sondagem (figura 4): atualmente este sistema é normal-
mente composto pela cabeça, sonda, extensão e palpador; 
a. Cabeça: este componente é acoplado à estrutura principal e for-
nece a capacidade de rotação da sonda; 
b. Sonda: funciona como um interruptor de elevada precisão;  
c. Extensão: permite à sonda alcançar zonas apertadas ou buracos; 
d. Palpador: localizado na ponta da extensão, o palpador é geral-
mente uma bola de rubi de tamanho conhecido. 
3.  Sistema de recolha de informação: geralmente composto pelo contro-










Figura 4 - Sistema de sondagem [25]. 
 
2.3.1 Tipos de CMM 
De momento existem quatro tipos de CMM principais no mercado: ponte fixa 
ou móvel (máquinas similares mas no caso da ponte fixa um dos eixos de movimento 





Figura 5 - Tipos de CMM: a. Ponte Móvel; b. Coluna; c. Cantilever; d. Gantry [24]. 
 
 A escolha do tipo de CMM depende do tipo de peças a ser estudada, por exem-
plo, entre a ponte móvel e a ponte fixa um dos pontos que se deve ter em conside-
ração é o peso das peças a ser estudadas, dado que uma CMM de ponte fixa não é 
capaz de suportar tanto peso como uma CMM de ponte móvel [24]. 
 
 
2.4 Alinhamentos em CMM 
Um alinhamento, no contexto de uma CMM, consiste na definição de uma ori-
entação e localização de um sistema de coordenadas 3D XYZ, relativamente à peça 
a ser medida. 
Existem alguns tipos de alinhamento utilizados atualmente em CMM’s, como 
alinhamento PLP, Best Fit ou Iterative, sendo o alinhamento 3-2-1, ou PLP (plano 
linha ponto), um dos mais utilizados [4]. 
 
2.4.1 Alinhamento Best Fit 
Este tipo de alinhamento usa os elementos escolhidos e distribui o erro en-
contrado igualmente entre os mesmos. 
É importante neste tipo de alinhamento que os elementos escolhidos contro-
lem 6 graus de liberdade, se por exemplo, todos os elementos se encontrarem no 
mesmo plano, então nenhum deles poderá controlar rotação em torno do vetor nor-
mal a esse plano. 
Neste tipo de alinhamento, o programa usa 4 pontos de 6 entidades geomé-
tricas especificadas para efetuar a iteração, não interessando a ordem das geomé-
tricas [27]. 
a. b. c. d. 
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2.4.2 Alinhamento Iterativo 3-2-1 
Este é um tipo de alinhamento Best Fit e PLP, com uma condição adicional, 
na qual os elementos do alinhamento são automaticamente remedidos de maneira a 
reduzir o erro. São retirados apenas os pontos ideais de cada um dos 2 datums sele-
cionados para efetuar a iteração. 
Este alinhamento apenas pode ser utilizado para 3 planos ortogonais, sendo 
qua a ordem dos pontos datum escolhidos deve ser exatamente 3-2-1[27]. 
 
2.4.3 Alinhamento PLP 
O alinhamento PLP, também conhecido como 3-2-1, ou Level-Rotate-Origin, é 
o tipo de alinhamento mais básico, sendo também um dos mais aplicados. Este ali-
nhamento consiste na utilização de 3 datums, sendo estes normalmente um plano, 
um segmento de linha, e um ponto (daí a designação 3-2-1, pois são precisos 3, 2, e 
1 ponto para criar um plano, um segmento de linha e um ponto respetivamente). 
Estes datums são utilizados por ordem, fazendo-se primeiro o nivelamento em 
Z utilizando o plano e estabelecendo a origem de Z para o mesmo, depois segue-se 
a fixação dos eixos de rotação X e Y em torno de Z (com este passo é formado um 
plano perpendicular ao plano inicial), com auxílio do vetor e associa-se a origem de 
X ao mesmo, e por fim indica-se como origem de Y o ponto tirado (formando nova-
mente um plano que é perpendicular aos dois planos previamente criados). 
Estes passos permitem fixar os 6 graus de liberdade, finalizando assim o ali-
nhamento. 
 
2.1.2 Alinhamento RPS 
O alinhamento RPS (Reference Point System), é normalmente usado em chapas 
metálicas, quando o sistema de coordenadas não é local à própria parte (faz parte 
de um modelo complexo, de um carro por exemplo), e quando o datum primário não 
é um plano simples.  
As restrições RPS definem-se apenas por pontos, círculos e arcos. Quando um 
círculo ou u arco é introduzido no sistema, é tido em conta a posição do centro (um 
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ponto), no caso das restrições normais, quando é introduzido um arco ou círculo é 
tido em conta o seu eixo (uma linha) [28]. 
 Para definir um alinhamento RPS é necessário: 
• No primeiro eixo, três restrições RPS devem ser bloqueadas para definir 
um plano. 
• No segundo eixo, duas restrições RPS devem ser bloqueadas para definir 
uma linha; 
• No terceiro caso, uma restrição RPS é necessária pra definir um ponto 
de localização. 
Em algumas situações, o alinhamento RPS pode levar a mais que uma solução, 
normalmente simetrias, e a solução apresentada pelo software pode ser diferente 
da esperada [29]. 
 
 
2.5 Alinhamento PLP no software PC-DMIS 
Neste estudo, o software associado à máquina de medição por coordenadas é 
o PC-DMIS. 
De forma a aplicar o alinhamento da peça são necessários 5 passos os quais 
serão descritos de seguida: 
 
1. Nivelamento do plano Z (figura 6); 
2. Translação da origem de Z para um selecionado (figura 6); 
3. Rotação do eixo Y para um vetor (figura 7); 
4. Translação da origem de X para um vetor (figura 7); 





Figura 6 - Nivelamento do plano Z e translação da origem de Z em PC-DMIS. 
 
 Na figura 6, do lado esquerdo, pode-se observar o modelo CAD importado para 
o sofware, e o “plano linha e ponto” retirados manualmente que serão usados no 
alinhamento PLP. Do lado direito da mesma figura, já foram aplicados os dois pri-
meiros passos: nivelamento em Z e translação da origem de Z 
 
Figura 7 - Rotação do eixo Y e translação da origem de X em PC-DMIS. 
  
Na figura 7, do lado esquerdo, o nivelamento de Z já se encontra aplicado, no 
entanto os pontos medidos ainda se apresentam deslocados da peça. 
 Do lado direito da figura são aplicados os passos 3 e 4, faltando apenas a 




Figura 8 - Alinhamento PLP completo. 
 
Na figura 8 o alinhamento PLP está completo e pode-se observar com clareza 
os datums escolhidos para o mesmo. 
Após seleção do primeiro alinhamento a máquina é programada para estudar 
determinados pontos automaticamente, variando-se apenas os datums utilizados no 
alinhamento. 
É depois analisada a influência da escolha dos datums para o alinhamento nas 











Neste projeto foram analisadas 5 peças distintas. 
Para cada uma das peças o procedimento foi similar e seguiu os seguintes 
passos: 
1. Determinação de datums a utilizar nos diferentes alinhamentos; 
2. Determinação de datums a analisar; 
3. Criação do programa de medição em PC-DMIS; 
4. Execução do programa variando os alinhamentos escolhidos; 
5. Exportação e análise dos resultados. 
 
3.1 Peça 1 – CINFU 
Foi estudada a influência do alinhamento utilizado na medição de distâncias 
numa peça. 
Criou-se um programa na CMM para medir a peça fornecida pelo CINFU, o qual 
foi depois executado seguindo diferentes alinhamentos, e os resultados foram anali-
sados. 
Os alinhamentos utilizados foram criados a partir das referências de 2 planos 
diferentes, 3 vetores e 4 pontos de origem, sendo criados no total 24 alinhamentos 














Foi estudada a distância entre os furos descritos a azul na Figura 9, sendo a 
distância medida calculada entre os centros dos raios de cada furo, a uma profundi-
dade de 5mm. 
Foi calculado o desvio médio para as medições obtidas, sendo que o valor 
máximo entre a mesma distância para medições no mesmo plano de nivelamento em 
Z foi de 0,00225 mm e o valor mínimo de 0 mm. 
Comparando os valores medidos entre as mesmas distâncias, usando planos 
diferentes, mas variando o vetor de fixação do eixo de rotação X e Y, o valor máximo 
de desvio foi de 0,001125 mm, e o mínimo de 0,000391 mm (dados recolhidos no 
anexo C). 
Os valores acima referidos indicam que a variação de referências para utiliza-
ção no alinhamento não apresenta resultados significativos na medição de distâncias. 
Isto acontece, pois, o programa utiliza apenas os valores das referências individuais 
para fazer o cálculo de distâncias, não tendo em consideração o alinhamento utili-
zado. 
Esta informação indica que no caso da medição geométrica, a variação de 
alinhamentos não apresenta grande influência, podendo no entanto esta variável ser 
relevante no caso da inspeção 3D. 
Foi então feita uma nova abordagem ao problema, calculando não as distân-
cias entre datums, mas a posição relativa destes em relação aos valores nominais no 
modelo CAD. 
Figura 9 - Representação dos elementos utilizados no alinhamento (Pontos de Origem 
X,Y - Centro dos círculos a azul; Vetores de alinhamento a vermelho) 
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3.2 Peça 2 - Ricardo & Barbosa 
As peças fornecidas pela empresa Ricardo & Barbosa são peças de elevada 
precisão. Para estas peças foi facultado também o modelo CAD das mesmas, de ma-
neira a que fosse possível a inspeção 3D. 
Para esta peça foram criados 12 alinhamentos usando 3 planos como nivela-










Figura 10 - Planos a partir do qual se fez nivelamento em Z do alinhamento (a partir do plano representado na 

















Figura 11 - Vetores a partir dos quais foi fixada a rotação dos eixos X e Y para a peça 2. 
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O ponto de origem foi mantido de maneira a ser possível comparar a localiza-














 Foi calculado o desvio médio total para cada uma das entidades em dois eixos 
(ao medir a localização de círculos não foi medida a localização respetiva ao eixo de 
profundidade do furo, pois este acarreta maiores desvios). 
Foi também calculado o desvio médio das entidades geométricas respetivo 
apenas à mudança de plano utilizado para nivelamento em Z, assim como o desvio 
médio variando apenas os vetores de fixação de rotação dos eixos X e Y em torno de 
Z. 
 Comparando os desvios médios entre medições, obteve-se que as cotas em z 
são mais dispersas quando o plano de nivelamento é alterado, e as cotas em X e Y 
são mais dispersas quando o vetor para fixação da rotação de X e Y de rotação varia, 
demonstrado na tabela 1, onde se encontram sublinhados os valores de maior varia-
ção para cada cota. Apenas o valor de Y para entidade  2 não seguiu este padrão, no 
entanto este desvio encontra-se dentro do erro da máquina (dados recolhidos no 







Figura 12 - Entidades selecionadas para medição da sua localização (centro dos círculos a azul) na peça 2. 
22 
 
Tabela 1 - Dispersão de valores peça (a azul os valores que se encontram dentro do erro da máquina). 
Entidade 
Geométrica 
Eixo Desvio médio to-
tal (mm) 
Média de desvios 
variando apenas 
eixo de rotação X 
e Y (mm) 
Média de desvios 
variando apenas 
plano de nivela-
mento Z (mm) 
1 X 0,0014 0,0014 0,0004 
Y 0,0010 0,0005 0,0009 
2 X 0,0010 0,0010 0,0005 
Y 0,0012 0,0008 0,0010 
3 Y 0,0248 0,0248 0,0024 
Z 0,0093 0,0011 0,0093 
4 Y 0,0250 0,0250 0,0027 
Z 0,0101 0,0004 0,0101 
5 X 0,0296 0,0291 0,0062 
Z 0,0080 0,0013 0,0080 
6 X 0,0328 0,0328 0,0051 
Z 0,0077 0,0011 0,0077 
 
Com base na informação de que os planos de nivelamento afetam com maior 
intensidade as cotas em Z, determinou-se o plano que apresentava menor desvio dos 










Tabela 2 - Média de desvio das cotas em Z variando apenas a linha de fixação do eixo de rotação X e Y para a 
peça 2. 
 Plano 1 (mm) Plano 2 (mm) Plano 3 (mm) 
Média de desvio 
das cotas em Z 
0,0663 0,0711 0,0777 
 
 
Da mesma forma determinou-se qual o vetor de fixação do eixo X e Y que 
apresenta menor valores de desvio apenas para os valores X e Y, sendo que este foi 
o vetor 1 (tabela 3).  
 
Tabela 3 - Média de desvio das cotas em X e Y variando apenas o plano de nivelamento em Z na peça 2. 
 Linha 1 (mm) Linha 2 (mm) Linha 3 (mm) Linha 4 (mm) 
Média de des-
vio das cotas 
em X e Y 
0,0320 0,0440 0,0474 0,0480 
 
Descobriu-se então quais os alinhamentos onde se obteve os valores mais pró-
ximos dos valores nominais para as entidades que apresentaram desvios fora do erro 
da máquina (3, 4, e 5). 
Para estas entidades geométricas o melhor alinhamento utilizou o plano 1 
como nivelamento, o vetor 1 como vetor de fixação, e o vetor 4 como zero do eixo 










Figura 13 - Alinhamento com melhores resultados para a peça 2. 
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3.3 Peça 3 - Ricardo & Barbosa 
 
O procedimento aplicado à peça circular (peça 2) foi repetido nesta peça. 
Foram estudados 9 pontos da peça, cada um apresentando apenas o valor da cota do 
plano normal ao qual foi dado o toque na peça. 
Estes valores foram medidos variando-se os planos de nivelamento em Z, in-
dicados na figura 14, e variando o eixo de rotação de X e Y em torno de Z indicados 




















Plano 1 Plano 3 Plano 2 
Figura 14 - Planos de nivelamento em Z para a peça 3. 
Vetor 1 
Vetor 2 
Vetor 3 Vetor 4 
Figura 15 - Vetores a partir dos quais foi fixada a rotação dos eixos X e Y para a peça 3. 
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Foi também calculado o desvio médio dos datums para a variação dos planos 
de nivelamento em Z, e para a variação do vetor de fixação dos eixos X e Y (tabela 
4) (dados recolhidos no anexo E). 
O ponto usado como origem de Y no alinhamento foi o ponto 1, sendo por esta 
razão que o valor deste é zero em todos os casos de estudo. 
Os restantes pontos seguem o padrão sugerido na peça anterior, apresentando 
neste caso duas exceções, os pontos 9 e 5, nos quais a maior média de desvio se 
apresentou na variação do plano de nivelamento em Z. 

























Figura 16 - Pontos analisados na peça 3. 
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Tabela 4 - Dispersão de valores da Peça 3 (a azul os valores que se encontram dentro do erro da máquina; sub-
linhados os valores de maior variação para cada cota). 
Ponto Eixo Desvio médio to-
tal (mm) 
Média de desvios 
variando apenas 
eixo de rotação 
X e Y (mm) 
Média de desvios 
variando apenas 
plano de nivela-
mento Z (mm) 
1 Y 0,0000 0,0000 0,0000 
2 X 0,0078 0,0072 0,0039 
3 X 0,0077 0,0065 0,0041 
4 Y 0,0013 0,0013 0,0007 
5 X 0,0112 0,0063 0,0094 
6 Z 0,0030 0,0003 0,0030 
7 Z 0,0106 0,0005 0,0106 
8 X 0,0059 0,0048 0,0044 
9 X 0,0391 0,0077 0,0391 
 
 Foi determinado também o plano que apresenta menor desvio em média das 
cotas em Z, variando o eixo de fixação de X e Y (Tabela 5). O plano em questão foi 
o plano 1. 
Tabela 5 - Média de desvio das cotas em Z variando apenas a linha de fixação do eixo de rotação X e Y para a 
peça 3. 
 Plano 1 (mm) Plano 2 (mm) Plano 3 mm) 
Média de desvio 
das cotas em Z 
0,0146 0,0270 0,0254 
 
 Neste caso, o vetor de fixação do eixo de rotação de X e Y para o qual são 




Tabela 6 - Média de desvio das cotas em X e Y variando apenas o plano de nivelamento em Z na peça 3. 
 Linha 1 (mm) Linha 2 (mm) Linha 3 (mm) Linha 4 (mm) 
Média de des-
vio das cotas 
em X e Y 
0,0018 0,0044 0,0021 0,0025 
 
 Foram estudados então os valores que se apresentam fora do erro da máquina, 
e comparados de maneira a se obter qual o melhor alinhamento utilizado. 
Para o ponto 5, o alinhamento com menor desvio do valor nominal utilizou o 
plano 2 para nivelamento em Z, e o vetor 2 para fixação dos eixos X e Y. 
O ponto 7 apresentou resultados semelhantes em vários alinhamentos, todos 
os quais utilizam para nivelamento em Z o plano 1. 
O ponto 9 apresentou o melhor resultado com o alinhamento que utiliza como 
nivelamento em Z o plano 1, e como vetor de fixação dos eixos X e Y o vetor 1. 
 
3.4 Peça 4 – Ricardo & Barbosa 
O processo aplicado às peças anterior é replicado na peça 4, sendo criados 12 
alinhamentos individuais, segundo os planos apresentados na figura 17, e os vetores 









Plano 1 Plano 3 Plano 2 













Foram novamente comparadas as médias dos desvios variando apenas o plano 
de nivelamento em z e variando apenas o eixo de rotação X e Y (tabela 7). 
 Neste caso os valores para as cotas em X e Y não seguiram o padrão descrito 
acima, sendo que quatro destes valores apresentaram maior média de desvios para 





























Figura 19 - Pontos analisados na peça 4. 
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Tabela 7 – Dispersão de cotas para a peça 4 (a azul os valores que se encontram dentro do erro da máquina; 








Média de desvios 
variando apenas 
eixo de rotação 
X e Y (mm) 
Média de desvios 
variando apenas 
plano de nivela-
mento Z (mm) 
1 Y 0,0378 0,0248 0,0357 
2 X 0,0035 0,0022 0,0031 
3 Y 0,0096 0,0096 0,0016 
4 X 0,0046 0,0044 0,0027 
5 X 0,0098 0,0034 0,0092 
6 X 0,0101 0,0034 0,0098 
7 Y 0,0166 0,0166 0,0018 
8 Y 0,0161 0,0161 0,0017 
9 Z 0,0115 0,0004 0,0115 
10 Z 0,0106 0,0011 0,0106 
11 Z 0,0132 0,0036 0,0121 
 
 Foi determinado o plano que apresenta menor desvio em média das cotas em 
Z, variando o eixo de fixação de X e Y (Tabela 8). O plano que apresentou menor 
variação foi o plano 2. 
Tabela 8 - Média de desvio das cotas em Z variando apenas o vetor de fixação do eixo de rotação X e Y para a 
peça 4. 
 Plano 1 (mm) Plano 2 (mm) Plano 3 (mm) 
Média de desvio 
das cotas em Z 
0,1332 0,1240 0,1253 
 
 Foi também determinada para que vetor de fixação do eixo de rotação de X e 
Y são obtidos os menores desvios, variando o plano de nivelamento em Z, sendo que 
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este foi o vetor 1 (Tabela 9). 
Tabela 9 - Média de desvio das cotas em X e Y variando apenas o plano de nivelamento em Z na peça 4. 
 Vetor 1 (mm) Vetor 2 (mm) Vetor 3 (mm) Vetor 4 (mm) 
Média de des-
vio das cotas 
em X e Y 
0,0115 0,0150 0,0140 0,0164 
 
 Neste caso, o alinhamento utilizado que apresentou melhores resultados uti-
lizou como plano de nivelamento em Z o plano 2, e como vetor de fixação dos eixos 
X e Y, o vetor 4, tendo os pontos 5, 6, 7 e 8 apresentado os valores mais próximos 
dos nominais.  
 Nos pontos em Z, 10 e 11, o alinhamento com melhores resultados utilizou 
como plano de nivelamento em Z o plano 2, e como vetor de fixação dos eixos X e Y 
o vetor 1. 
 Para os pontos 1 e 3, o melhor alinhamento usou o vetor 3 e 2 para fixação 
dos eixos X e Y respetivamente, e o plano 4 para nivelamento em Z. 
 
3.5 Peça 5 - Norcam 
Para esta peça foi repetido o processo anterior, no entanto, devido aos maio-
res valores de desvio apresentados pela mesma, foi também feito um estudo, repe-
tindo-se oito vezes um programa com o mesmo alinhamento, de maneira a verificar 
o erro da máquina. 
Foram feitos alinhamentos a partir de 4 planos de nivelamento em Z diferen-
tes e 4 vetores de fixação do eixo de rotação de X e Y, para um total de 16 alinha-







Figura 21 - Vetores a partir dos quais foi fixada a 
























Foram depois medidas as posições do círculo no centro da peça, e dos 4 vér-





Vetor 3 Vetor 4 
Plano 1 















 Após execução dos programas estudou-se o desvio médio apresentado pelos 
pontos, de maneira idêntica à que foi feita nas peças anteriores (tabela 10) (dados 
recolhidos no anexo G). 
Neste caso os valores seguiram o padrão sugerido na peça 2 (que os planos de 
nivelamento afetam com maior intensidade as cotas em Z e os vetores de fixação do 
eixo X e Y afetam com maior intensidade as cotas X e Y), havendo apenas um valor 













Figura 22 - Pontos analisados na peça 5. 
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Tabela 10 - Dispersão de valores para a peça 5 (sublinhados os valores de maior variação para cada cota). 
Ponto Eixo Desvio médio to-
tal (mm) 
Média de desvios 
variando apenas 
eixo de rotação 
X e Y (mm) 
Média de desvios 
variando apenas 
plano de nivela-
mento Z (mm) 
1 X 0,0269 0,0251 0,0212 
Y 0,0256 0,0264 0,0230 
2 X 0,0887 0,0828 0,0324 
Y 0,1004 0,1004 0,0139 
Z 0,0692 0,0095 0,0698 
3 X 0,0437 0,0437 0,0147 
Y 0,0935 0,0935 0,0153 
Z 0,0675 0,0083 0,0675 
4 X 0,0588 0,0588 0,0115 
Y 0,0626 0,0565 0,0381 
Z 0,1203 0,0078 0,1203 
5 X 0,0863 0,0827 0,0342 
Y 0,0657 0,0584 0,0361 
Z 0,1046 0,0128 0,1046 
 
 Comparou-se também os valores médios dos desvios, fixando-se apenas o 
plano de nivelamento (tabela 11), ou o vetor de fixação (tabela 12). No caso dos 
planos de nivelamento em Z, o plano que apresentou melhores resultados foi o plano 
4. Para os vetores de fixação dos eixos de rotação X e Y, o vetor que apresentou 






Tabela 11 - Média de desvio das cotas em Z variando apenas o vetor de fixação do eixo de rotação X e Y para a 
peça 5. 
 Plano 1 (mm) Plano 2 (mm) Plano 3 (mm) Plano 4 (mm) 
Média de des-
vio das cotas 
em Z 
0,1876 0,2071 0,2210 0,1801 
 
Tabela 12 - Média de desvio das cotas em X e Y variando apenas o plano de nivelamento em Z na peça 5. 
 Linha 1 (mm) Linha 2 (mm) Linha 3 (mm) Linha 4 (mm) 
Média de des-
vio das cotas 
em X e Y 
0,1894 0,2006 0,1892 0,2166 
 
 Usando os 8 estudos repetidos, com o mesmo alinhamento, determinou-se o 
desvio médio para as cotas obtidas, sendo este bastante reduzido (0,0006), quando 
comparado com os desvios apresentados na tabela 10, ou até mesmo com o erro 
teórico da máquina. 
 
 Comparando os menores desvios para os pontos estudados com os alinhamen-
tos utilizados, criou-se uma tabela de forma a melhor visualizar quais os melhores 









Tabela 13 – Distribuição de melhores datums de cada alinhamento para cada ponto analisado na peça 5. 
Ponto Alinhamento com 
menores desvios 









ção X e Y 
1 3 1 3 3 
2 2 1 2 2 
3 4 3 1 3 
4 3 1 3 3 
5 3 2 3 4 
 
 Após análise dos alinhamentos, verifica-se que nesta peça os resultados não 
são conclusivos, podendo isto dever-se ao erro acrescido do cálculo dos vértices feito 
pela CMM. No entanto, destaca-se o melhor plano de nivelamento como o plano 3, 
apresentando este bons resultados em vários alinhamentos. 
 
3.5.1 Variação do ponto de origem em Z 
Até este ponto, todas as peças analisadas usaram sempre o mesmo ponto de 
origem para os eixos X, Y, e Z. 
Na peça 5 é estudada a variação da origem em Z, mantendo-se o mesmo plano 
de nivelamento em Z, o vetor de fixação dos eixos de rotação X e Y, e os pontos de 
origem para X e Y. 
Foram utilizados: 
• Plano de nivelamento em Z: plano 2 (figura 23); 
• Vetor de fixação do eixo de rotação X e Y e origem de X: vetor 1 (figura 21); 
• Origem de Y: vetor 3 (figura 21). 
A origem em Z variou depois entre o plano inicial (plano 2), e os pontos A, B, 













 Foram medidos 90 pontos a partir de cada alinhamento, tentando-se que estes 
abrangessem toda a superfície da peça. Os pontos estudados estão representados na 
figura 24, onde cada célula representa a zona em que cada ponto foi medido. Os 
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3.6  Alinhamento Best-Fit 
Após realização de alinhamentos PLP a várias peças, variando os planos de 
nivelamento e vetores de fixação dos eixos, realizou-se o alinhamento Best-Fit à 
peça 2. Para este alinhamento foram utilizados como Datums os 6 círculos demons-
trados na figura 11. 
Após execução do programa na CMM, foi criada a tabela 14, comparando os 
desvios apresentados com alinhamento Best-Fit com a média de desvios obtidos com 
os alinhamentos PLP realizados à peça 2 (tabela 14). 
 
Tabela 14 - Comparação de desvios entre alinhamento PLP e alinhamento Best-Fit (a verde as cotas em que o 
desvio foi menor com o alinhamento Best-Fit). 






Best Fit (mm) 
Diferença 
(mm) 
1 X 0,0703 0,0160 0,0543 
Y 0,0204 0,0050 0,0154 
2 X 0,0724 0,0090 0,0634 
Y 0,0005 0,0260 -0,0255 
3 Y 0,0362 0,0270 0,0092 
Z 0,0675 0,0200 0,0475 
4 Y 0,0433 0,0020 0,0413 
Z 0,0606 0,0150 0,0456 
5 X 0,1348 0,0790 0,0558 
Z 0,1120 0,2330 -0,1210 
6 X 0,0339 0,1420 -0,1081 





Analisando os resultados da tabela 14 pode-se observar que a maior parte dos 
pontos apresentaram desvio reduzido para o alinhamento best-fit, no entanto, de-













Estudo dos Resultãdos 
 
4.1 Influência da escolha do alinhamento nos resultados 
 O alinhamento pode influenciar os resultados obtidos por três principais ra-
zões: 
1. Erro de medição ou irregularidade nos datums escolhidos para o alinhamento: 
Estes desvios são muito difíceis de prever, pois não são normalmente visíveis a 
olho nú, a não ser que hajam superfícies com melhores acabamentos (superfície 
bruta de fundição vs superfície maquinada), podendo ser evitados apenas pela 
escolha de uma superfície menos irregular ou rugosa, ou pela escolha de pontos 
onde as tolerâncias previstas sejam mais reduzidas. 
 
2. Distância entre pontos amostrais dos datums do alinhamento: 
Quanto mais distanciados estiverem os pontos amostrais de um alinhamento, 























Como se pode observar, na figura 25, A, estão representados pontos amostrais 
a partir dos quais se irá fazer uma vetor para alinhamento, cada um apresen-
tando um erro associado. 
Na figura 25 - B, são escolhidos os pontos mais próximos, causando um maior 
desvio do vetor do que é na realidade a superfície da peça a analisar. 
Na figura 25 – C, são escolhidos os pontos mais afastados, e apesar destes 
apresentarem desvios iguais ao caso B, o desvio apresentado quando anali-
sando o ponto X é relativamente menor.  
 
3. Distância entre os pontos a ser analisados e o plano de nivelamento ou vetor de 
fixação: 
Esta variação de medição pode ser causada pelo afastamento de um ponto a 
























No esquema acima representado temos dois alinhamentos utilizando um 
mesmo plano de nivelamento (resultando num mesmo declive), mas os quais apre-
sentam diferentes origens. No caso 1, a origem encontra-se a meio do plano do plano 
esquerdo, resultando em valores para o ponto A muito próximos dos reais. No en-
tanto, para o ponto B e C, estes valores vão-se afastando da realidade. 
No caso 2, o plano de nivelamento tem como origem o plano central. Isto 
causa uma distribuição mais homogénea do erro pela peça, apresentando os pontos 






Figura 26 - Esquema (exagerado) da variação obtida pelo afastamento dos pontos a ser anali-












4.2 Comparação entre pontos estudados e alinhamentos 
4.2.1 – Peça 2 – Ricardo & Barbosa 
Nesta peça, todos os datums (figura 12) que variaram para além do erro da 
máquina apresentaram como melhor alinhamento o alinhamento que usa: 
• Plano de nivelamento: Plano 1 
• Origem de Z: Plano 1 
• Vetor de fixação do eixo X e Y: Vetor 1 
• Origem de X: Vetor 1 
• Origem de Y: Vetor 4 
Nesta peça, como o centro do nivelamento em Z é basicamente o mesmo, não 
há grande diferença entre os planos utilizados, sendo que o plano 3 pode apresentar 
ainda mais variação devido à não contiguidade do mesmo. 
O mesmo caso acontece para o vetor de fixação, sendo que os pontos amos-
trais do vetor 2 e do vetor 4 não são contíguos. 
Entre o vetor 1 e o vetor 2, é o primeiro que apresenta maior distância entre 
pontos amostrais, podendo esta ser a razão que leva a uma redução no erro dos 
datums estudados. 
 
4.2.3 – Peça 3 – Ricardo & Barbosa 
Na peça 2, os pontos estudados que apresentaram variação relevante foram 
os pontos 5, 7, e 9. 
No caso do ponto 5, este usa para o alinhamento (figura 27): 
• Plano de nivelamento: Plano 2 
• Origem de Z: Plano 1 (figura 14) 
• Vetor de fixação do eixo X e Y: Vetor 2 
• Origem de X: Vetor 1 (figura 15) 










Para este ponto, o principal motivo para a proximidade da medição com o 
valor nominal será provavelmente a proximidade com o vetor 2 de fixação usado no 
alinhamento. 
 
Para os pontos 7 e 9, o alinhamento utilizado com menor desvios de medição 
foi o alinhamento que usa (figura 28): 
• Plano de nivelamento: Plano 1 
• Origem de Z: Plano 1 
• Vetor de fixação do eixo X e Y: Vetor 1 (no caso do ponto 9 o vetor é 
indiferente) 
• Origem de X: Vetor 1 

















Figura 27 – Datums usados num dos alinhamentos da peça 3 (ponto 5). 
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No caso do ponto 7, uma cota em Z, o ponto é coincidente com o plano a 
partir do qual se fez o alinhamento, sendo que o vetor de fixação se revelou de pouco 
importância nos valores apresentados pelo mesmo. 
O ponto 9 tem como o vetor de fixação mais favorável o vetor 1, podendo isto 
dever-se à maior distância entre pontos amostrais do mesmo, no entanto, o vetor 3 
(Figura 28), apresenta-se com o segundo valor mais próximo do nominal, por distân-
cia inferior ao erro da máquina. 
 
4.2.3 – Peça 4 – Ricardo & Barbosa 
Na peça 4 houve 8 pontos de variação relevante para o estudo. Em todos eles 
foi utilizado como origem de Z o plano 1, como origem de X o vetor 1, e como origem 
de Y o ponto 1. 
No caso do Ponto 1, o alinhamento que apresenta menor erro utiliza o vetor 3 
como vetor de fixação dos eixos X e Y, tendo este alinhamento usado como nivela-
mento em Z o plano 3. 
Para o ponto 3, o alinhamento que apresenta menor erro usa o vetor de fixa-
ção adjacente ao ponto, ou seja, o vetor 2, e o plano 3 como plano de nivelamento. 
Para os pontos 5, 6, 7, e 8, todos usam como plano de nivelamento em Z o 
plano 2, e como vetor de fixação dos eixos X e Y o vetor 4, podendo isto estar asso-
ciado à proximidade entre os pontos e o vetor. 
Para os pontos 10 e 11, cotas em Z, ambos utilizam como plano de nivelamento 
em Z o plano 2 e vetor de fixação dos eixos X e Y o vetor 1. 
 
O facto de nenhum dos pontos apresentados com variação relevante apresen-
tar um melhor alinhamento que utilize o plano de nivelamento em Z como sendo o 
plano 1 pode indicar que houve erros de medição ou irregularidades na superfície 
















4.2.4 – Peça 5 – Norcam 
De maneira a analisar a influência da distância entre pontos analisados e o 
plano de nivelamento, foi feito o estudo referido no ponto 3.5.1.. 
A partir dos 90 pontos retirados deste estudo, foi criado um heatmap, lado a 
lado ao esquema da peça, de maneira a melhor compreender a variação dos desvios. 
Desta maneira é possível visualizar-se mais facilmente a diferença de desvios, resul-
tante da variação do alinhamento utilizado. 
Nas figuras 30 a 35 apresentam-se os resultados referentes aos alinhamentos 
feitos neste estudo. 
 
Alinhamento 1 
Como se pode observar na figura 29, comparando a zona do alinhamento e os 
valores dos desvios, os desvios vão aumentando com o aumento da distância entre o 
centro da origem em Z e os pontos estudados.  
Existem, no entanto, algumas exceções, como é o caso dos pontos D-6, F-6 e 
















Do alinhamento 1 para o alinhamento 2 não são apresentadas grandes varia-
ções nos desvios apresentados. No entanto os pontos D-6, F-6 e E-10 continuam a 
apresentar desvios elevados, reafirmando que se devem tratar de defeitos no fabrico 
da peça (Figura 30). 
 
Alinhamento 3 
No alinhamento 3, apesar de não ser evidente no heatmap apresentado na 
figura 31, pode-se observar em detalhe no anexo H que os desvios são menores no 
lado esquerdo da peça no ponto 10, aumentando até ao ponto 1. 
 
Alinhamento 4 
No alinhamento 4 é visível grande variação dos desvios apresentados, pas-
sando os menores valores para o lado direito da peça, mais perto da zona onde foi 
dada a origem de Z (Figura 32). 
 
Alinhamento 5 
No alinhamento 5, não é visível grande diferença quando comparado com o 
alinhamento 4, não podendo ser feita a distinção que se fez entre os alinhamentos 2 
e 3, pois os valores apresentados são muito próximos (Figura 33). 
 
Alinhamento 6 
Para o alinhamento 6 (figura 34) tentou usar-se como origem de Z um ponto 
mais central na peça. Isto resultou numa variação mais homogénea entre os desvios. 
Não são encontrados desvios tão reduzidos como noutros alinhamentos, mas, no en-
tanto, também não são encontrados desvios demasiado elevados (com exceção dos 
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Figura 30 – À esquerda o heatmap dos pontos estudados na peça 5 com o alinhamento 1, à direita a azul o cen-
tro da origem em Z neste alinhamento. 
Figura 31 – À esquerda o heatmap dos pontos estudados na peça 5 com o alinhamento 2, à direita a azul o cen-
tro da origem em Z neste alinhamento 
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Figura 32 - À esquerda o heatmap dos pontos estudados na peça 5 com o alinhamento 3, à direita a azul o cen-
tro da origem em Z neste alinhamento. 
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Figura 33 - À esquerda o heatmap dos pontos estudados na peça 5 com o alinhamento 4, à direita a azul o cen-
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Figura 34 - À esquerda o heatmap dos pontos estudados na peça 5 com o alinhamento 4, à direita a azul 
o centro da origem em Z neste alinhamento. 
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Figura 35 - À esquerda o heatmap dos pontos estudados na peça 5 com o alinhamento 4, à direita a azul o 
centro da origem em Z neste alinhamento. 
50 
 
 O estudo destes alinhamentos vai de encontro à teoria sugerida no início deste 
capítulo, de que a distância entre os pontos a ser analisados e o plano de nivelamento 
ou vetor de fixação influencia os desvios estudados. 
Neste caso, o ponto mais central na peça apresentou um melhor resultado, ou 
seja, desvios mais reduzidos. 
 
 
4.3 Desenvolvimento de metodologia para alinhamento 
Com base no estudo bibliográfico e recorrendo aos resultados obtidos nas pe-
ças analisadas, foi criado um fluxograma que tem como objetivo a redução de erros 
de medição na inspeção 3D para peças de um modo generalizado. 
Este fluxograma apresenta-se dividido em 3 objetivos – plano, linha, ponto – 
de forma a completar o alinhamento PLP. Neste fluxograma não foram incluídos ou-
tros tipos de alinhamento devido à falta de resultados conclusivos neste estudo. 
Dentro destes 3 objetivos é também tido em conta a uniformidade ou não das 
tolerâncias na peça, assim como a localização de zonas críticas (zonas em que as 
tolerâncias são mais reduzidas. Isto de forma a que nas peças em que as tolerâncias 
são uniformes, os erros se apresentem de forma distribuída pela peça, e que nas 
peças em que apresentam zonas críticas, o erro de medição seja mais reduzido na 
zona em questão. 
De forma a facilitar a leitura do fluxograma alguns termos foram simplifica-
dos: 
• Maior plano: Plano com pontos amostrais mais afastados; 
• Eixo de fixação: Vetor de fixação dos eixos X e Y em torno de Z. 
Em alguns casos é também questionado se o ponto é possível de ser utilizado, 
isto acontece, pois, em alguns casos podem existir declives demasiado acentuados, 















No âmbito do desenvolvimento desta dissertação foram adquiridos conheci-
mentos na área da metrologia, incluindo a aprendizagem do software PC-DMIS da 
Hexagon, assim como da aprendizagem do funcionamento da CMM presente no 
CINFU. Estes conhecimentos, aliados aos previamente adquiridos no Mestrado Inte-
grado em Engenharia de Materiais, mostraram-se de relevância neste estudo e per-
mitiram uma análise compreensiva dos dados recolhidos. 
Tendo como objetivo o estudo da influência do alinhamento em CMM, foi feito 
um estudo, comparando a utilização de diversos métodos, aplicando diferentes pla-
nos, vetores e pontos ao alinhamento de cada peça, e estudando os resultados obti-
dos com as medições utilizadas para cada alinhamento. 
Pôde-se concluir que, a utilização de diferentes alinhamentos apresenta vari-
ação relevante na inspeção 3D, podendo reduzir o erro de inspeção, e permitindo 
assim uma análise posterior, sobre qual seria o melhor método a utilizar na escolha 
do alinhamento PLP. 
Neste seguimento, as variáveis que podem ser controladas de forma a melho-
rar o alinhamento são: 
• Distância entre pontos amostrais de um datum do alinhamento – quanto 
mais afastados os pontos, mais reduzido é o erro de medição. 
• Distância entre os datums do alinhamento e os pontos a ser estudados 
– quanto mais afastadas as medições forem dos datums usados no ali-
nhamento, maior será o erro de medição. 
• Superfícies com tolerâncias mais reduzidas apresentam desvios meno-
res – por exemplo quando comparando uma superfície maquinada a uma 
superfície bruta de fundição. 
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Seguindo o fluxograma apresentado previamente podem ser conseguidos ali-
nhamentos que de uma forma geral apresentam menos erros de medição que um 
alinhamento selecionado sem qualquer tipo de preparação. 
Revela-se ainda importante a comparação entre o alinhamento PLP e alinha-
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Terminologia usada em metrologia: 
Medição – Processo através do qual são obtidos valores de uma grandeza por métodos 
experimentais. 
Mensuranda – Grandeza a ser medida. 
Princípio de medição – fenómeno usado como base numa medição (exemplo: uso de 
uma régua para obter uma medição). 
Método de medição – Descrição geral de uma série de processos com seguimento 
lógico usados numa medição. 
Procedimento de medição – Descrição detalhada de uma medição, de acordo com 
um ou mais princípios de medição e um determinado método de medição, baseado 
num modelo de medição e incluindo os cálculos usados de modo a obter um resultado 
de medição. 
Resultado de medição – valores atribuídos a uma mensuranda, aliados a informação 
pertinente à mesma. 
Valor verdadeiro – valor consistente com a definição de determinado resultado de 
medição. 
Valor medido – valor de uma grandeza representando o resultado de uma medição. 
Exatidão – Proximidade entre o resultado de uma medição e o valor verdadeiro da 
mensuranda. 
Erro de medição – Diferença entre um valor medido de uma grandeza e o respetivo 
valor de referência. 
Erro de medição sistemático – Componente do erro de medição que em medições 
repetidas permanece constante ou varia de modo previsível. 
Erro de medição aleatório – Componente do erro de medição que em medições re-
petidas varia deforma imprevisível. 
Condições de repetibilidade – Condição de medição de um conjunto de condições 
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que inclui a o uso do mesmo procedimento de medição, mesmos operadores, mesmo 
sistema de medição e localização e medições sucessivas ao mesmo objeto durante 
um curto período de tempo. 
Repetibilidade de uma medição – Nível de similaridade entre medições repetidas 
do mesmo objeto mantendo todas as condições de repetibilidade. 
Reprodutibilidade - Nível de similaridade entre medições repetidas do mesmo 
objeto mantendo o mesmo método de medição, sobre peças semelhantes, em labo-











































Tabela 15 – Medições retiradas na peça 1. 


















1 50,782 1 50,782 1 50,782 1 50,784 
 
2 50,802 2 50,802 2 50,802 2 50,804 
 
3 177,8109 3 177,811 3 177,81 3 177,811 
 
4 177,8213 4 177,821 4 177,822 4 177,821 
 
5 184,9285 5 184,929 5 184,929 5 184,929 
 
6 184,9277 6 184,927 6 184,928 6 184,928 
 
7 227,9664 7 227,966 7 227,966 7 227,967 
 
8 215,9055 8 215,905 8 215,905 8 215,904 
 
9 101,6057 9 101,606 9 101,605 9 101,604 








1 50,782 1 50,782 1 50,782 1 50,783 
 
2 50,803 2 50,802 2 50,803 2 50,803 
 
3 177,811 3 177,811 3 177,811 3 177,811 
 
4 177,821 4 177,821 4 177,82 4 177,821 
 
5 184,929 5 184,928 5 184,929 5 184,929 
 
6 184,927 6 184,927 6 184,927 6 184,928 
 
7 227,966 7 227,966 7 227,965 7 227,966 
 
8 215,903 8 215,903 8 215,903 8 215,904 
 


















1 50,782 1 50,783 1 50,784 1 50,783 
 
2 50,804 2 50,804 2 50,805 2 50,804 
 
3 177,811 3 177,811 3 177,811 3 177,811 
 
4 177,821 4 177,822 4 177,821 4 177,821 
 
5 184,928 5 184,929 5 184,929 5 184,929 
 
6 184,928 6 184,928 6 184,928 6 184,928 
 
7 227,966 7 227,965 7 227,965 7 227,965 
 
8 215,904 8 215,904 8 215,904 8 215,903 
 





























1 50,784 1 50,783 1 50,784 1 50,783 
 
2 50,804 2 50,804 2 50,803 2 50,806 
 
3 177,811 3 177,81 3 177,811 3 177,813 
 
4 177,822 4 177,821 4 177,821 4 177,818 
 
5 184,929 5 184,928 5 184,928 5 184,929 
 
6 184,928 6 184,927 6 184,928 6 184,927 
 
7 227,965 7 227,965 7 227,965 7 227,962 
 
8 215,905 8 215,904 8 215,906 8 215,909 
 


















1 50,783 1 50,783 1 50,783 1 50,783 
 
2 50,804 2 50,803 2 50,803 2 50,803 
 
3 177,811 3 177,811 3 177,811 3 177,811 
 
4 177,821 4 177,821 4 177,821 4 177,821 
 
5 184,929 5 184,928 5 184,929 5 184,929 
 
6 184,927 6 184,928 6 184,928 6 184,928 
 
7 227,967 7 227,966 7 227,967 7 227,966 
 
8 215,905 8 215,905 8 215,905 8 215,905 
 


















1 50,783 1 50,783 1 50,783 1 50,783 
 
2 50,803 2 50,804 2 50,804 2 50,805 
 
3 177,81 3 177,811 3 177,811 3 177,812 
 
4 177,821 4 177,821 4 177,821 4 177,818 
 
5 184,928 5 184,929 5 184,928 5 184,929 
 
6 184,927 6 184,927 6 184,928 6 184,926 
 
7 227,965 7 227,965 7 227,965 7 227,965 
 
8 215,905 8 215,905 8 215,905 8 215,911 
 









Tabela 16 - Medições retiradas na peça 2. 








Ponto Cota Desvio Ponto Cota Desvio Ponto Cota Desvio 
 






















































Ponto Cota Desvio Ponto Cota Desvio Ponto Cota Desvio 
 






















































Ponto Cota Desvio Ponto Cota Desvio Ponto Cota Desvio 
 




















































Tabela 17 - Medições retiradas na peça 3. 








Ponto Cota Desvio Ponto Cota Desvio Ponto Cota Desvio 
 
1 Y 0,093 1 Y 0,093 1 Y 0,093 
 
2 X -0,004 2 X 0,001 2 X -0,004 
 
3 Y 0,197 3 Y 0,194 3 Y 0,195 
 
4 X -0,343 4 X -0,34 4 X -0,342 
 
5 X -0,352 5 X -0,329 5 X -0,353 
 
6 X -0,119 6 X -0,098 6 X -0,121 
 
7 Y 0,168 7 Y 0,164 7 Y 0,167 
 
8 Y 0,256 8 Y 0,252 8 Y 0,255 
 
9 Z 0,018 9 Z 0,044 9 Z 0,017 
 
10 Z 0,035 10 Z 0,008 10 Z 0,036 
 








Ponto Cota Desvio Ponto Cota Desvio Ponto Cota Desvio 
 
1 Y 0,086 1 Y 0,089 1 Y -0,005 
 
2 X -0,005 2 X 0,001 2 X 0,001 
 
3 Y 0,193 3 Y 0,193 3 Y 0,188 
 
4 X -0,343 4 X -0,339 4 X -0,332 
 
5 X -0,353 5 X -0,33 5 X -0,349 
 
6 X -0,12 6 X -0,099 6 X -0,126 
 
7 Y 0,172 7 Y 0,168 7 Y 0,173 
 
8 Y 0,26 8 Y 0,255 8 Y 0,263 
 
9 Z 0,019 9 Z 0,044 9 Z 0,017 
 
10 Z 0,035 10 Z 0,009 10 Z 0,031 
 








Ponto Cota Desvio Ponto Cota Desvio Ponto Cota Desvio 
 
1 Y 0,101 1 Y 0,096 1 Y -0,001 
 
2 X -0,003 2 X 0,007 2 X 0,001 
 
3 Y 0,198 3 Y 0,196 3 Y 0,193 
 
4 X -0,344 4 X -0,338 4 X -0,332 
 
5 X -0,35 5 X -0,327 5 X -0,346 
 
6 X -0,117 6 X -0,096 6 X -0,121 
 
7 Y 0,163 7 Y 0,163 7 Y 0,165 
 
8 Y 0,251 8 Y 0,251 8 Y 0,254 
 
9 Z 0,019 9 Z 0,044 9 Z 0,017 
 
10 Z 0,035 10 Z 0,009 10 Z 0,031 
 















Ponto Cota Desvio Ponto Cota Desvio Ponto Cota Desvio 
 
1 Y 0,149 1 Y 0,147 1 Y 0,019 
 
2 X -0,003 2 X 0,003 2 X -0,009 
 
3 Y 0,22 3 Y 0,218 3 Y 0,221 
 
4 X -0,352 4 X -0,349 4 X -0,347 
 
5 X -0,343 5 X -0,323 5 X -0,337 
 
6 X -0,109 6 X -0,091 6 X -0,112 
 
7 Y 0,121 7 Y 0,12 7 Y 0,127 
 
8 Y 0,212 8 Y 0,211 8 Y 0,214 
 
9 Z 0,019 9 Z 0,044 9 Z 0,019 
 
10 Z 0,035 10 Z 0,012 10 Z 0,029 
 









Tabela 18 - Medições retiradas na peça 4. 








Ponto Eixo Desvio Ponto Eixo Desvio Ponto Eixo Desvio 
 
1 y 0 1 y 0 1 y 0 
 
2 x 0,006 2 x -0,002 2 x -0,002 
 
3 x 0,008 3 x -0,004 3 x -0,001 
 
4 y -0,012 4 y -0,009 4 y -0,01 
 
5 x 0,121 5 x 0,097 5 x 0,098 
 
6 z 0,016 6 z 0,011 6 z 0,021 
 
7 z 0,013 7 z 0,043 7 z 0,029 
 
8 x 0,154 8 x 0,143 8 x 0,145 
 








Ponto Eixo Desvio Ponto Eixo Desvio Ponto Eixo Desvio 
 
1 y 0 1 y 0 1 y 0 
 
2 x -0,018 2 x -0,026 2 x -0,025 
 
3 x 0,03 3 x 0,019 3 x 0,021 
 
4 y -0,007 4 y -0,007 4 y -0,007 
 
5 x 0,141 5 x 0,119 5 x 0,119 
 
6 z 0,016 6 z 0,011 6 z 0,019 
 
7 z 0,013 7 z 0,043 7 z 0,032 
 
8 x 0,138 8 x 0,128 8 x 0,129 
 








Ponto Eixo Desvio Ponto Eixo Desvio Ponto Eixo Desvio 
 
1 y 0 1 y 0 1 y 0 
 
2 x 0,003 2 x -0,011 2 x -0,009 
 
3 x 0,013 3 x 0,006 3 x 0,006 
 
4 y -0,01 4 y -0,008 4 y -0,008 
 
5 x 0,123 5 x 0,106 5 x 0,106 
 
6 z 0,016 6 z 0,011 6 z 0,019 
 
7 z 0,014 7 z 0,043 7 z 0,032 
 
8 x 0,151 8 x 0,138 8 x 0,141 
 























Ponto Eixo Desvio Ponto Eixo Desvio Ponto Eixo Desvio 
 
1 y 0 1 y 0 1 y 0 
 
2 x -0,002 2 x -0,01 2 x -0,008 
 
3 x 0,015 3 x 0,006 3 x 0,005 
 
4 y -0,009 4 y -0,011 4 y -0,009 
 
5 x 0,127 5 x 0,105 5 x 0,104 
 
6 z 0,016 6 z 0,011 6 z 0,019 
 
7 z 0,013 7 z 0,043 7 z 0,032 
 
8 x 0,149 8 x 0,139 8 x 0,141 
 










Tabela 19 - Medições retiradas na peça 5. 








Ponto Eixo Desvio Ponto Eixo Desvio Ponto Eixo Desvio  





Y 0,476  










Z -0,207  










Z -0,094  










Z 0,08  


















Ponto Eixo Desvio Ponto Eixo Desvio Ponto Eixo Desvio  





Y 0,489  










Z 0,022  










Z -0,258  










Z -0,347  


















Ponto Eixo Desvio Ponto Eixo Desvio Ponto Eixo Desvio  





Y 0,443  










Z -0,123  










Z -0,112  










Z -0,152  





















Ponto Eixo Desvio Ponto Eixo Desvio Ponto Eixo Desvio  





Y 0,434  










Z -0,159  










Z -0,071  










Z -0,179  


















Ponto Eixo Desvio Ponto Eixo Desvio Ponto Eixo Desvio  





Y 0,505  










Z -0,202  










Z -0,093  










Z 0,078  












        
 
Ponto Eixo Desvio 
      
 
1 X 1,102 
      
  
Y 0,491 
      
 
2 X -0,005 
      
  
Y -0,67 
      
  
Z -0,171 
      
 
3 X -0,182 
      
  
Y 0,572 
      
  
Z -0,048 
      
 
4 X 1,397 
      
  
Y 0,088 
      
  
Z -0,181 
      
 
5 X 1,278 
      
  
Y -0,641 
      
  
Z -0,396 












Tabela 20 - Medições retiradas na peça 5 - 2º estudo. 
Peça 5 - Norcam (2º estudo) 
Alinhamento A1 
Ponto  1     2     3     4     5     6     7     8     9    
A 0,239 0,025 0,036 0,091 0,103 0,176 0,181 0,206 0,204 
B 0,005 0,034 0,032 0,133 0,100 0,172 0,177 0,197 0,203 
C 0,007 0,018 0,006 0,106 0,126 0,182 0,192 0,197 0,211 
D 0,003 0,018 0,039 0,137 0,117 0,184 0,190 0,036 0,215 
E 0,011 0,018 0,038 0,121 0,119 0,194 0,189 0,190 0,213 
F 0,027 0,024 0,166 0,374 0,114 0,321 0,184 0,238 0,197 
G 0,007 0,022 0,024 0,127 0,150 0,200 0,187 0,228 0,198 
H 0,010 0,017 0,020 0,017 0,144 0,228 0,190 0,242 0,195 
I 0,001 0,018 0,012 0,051 0,170 0,020 0,187 0,235 0,193 
J 0,009 0,009 0,011 0,054 0,425 0,176 0,196 0,203 0,227 
Alinhamento A2 
Ponto  1     2     3     4     5     6     7     8     9    
A 0,230 0,018 0,028 0,084 0,095 0,169 0,172 0,197 0,196 
B 0,003 0,027 0,025 0,126 0,093 0,165 0,169 0,190 0,195 
C 0,001 0,011 0,001 0,099 0,117 0,174 0,183 0,189 0,202 
D 0,012 0,011 0,032 0,130 0,109 0,176 0,183 0,028 0,206 
E 0,019 0,011 0,031 0,113 0,111 0,187 0,181 0,182 0,205 
F 0,035 0,015 0,162 0,379 0,106 0,325 0,176 0,229 0,190 
G 0,015 0,014 0,017 0,119 0,141 0,192 0,179 0,220 0,190 
H 0,018 0,009 0,013 0,026 0,136 0,221 0,181 0,234 0,187 
I 0,009 0,011 0,004 0,043 0,162 0,013 0,178 0,227 0,185 
J 0,017 0,016 0,005 0,047 0,417 0,169 0,187 0,194 0,220 
Alinhamento A3 
Ponto  1     2     3     4     5     6     7     8     9    
A 0,240 0,040 0,050 0,102 0,112 0,180 0,184 0,208 0,206 
B 0,020 0,048 0,047 0,143 0,110 0,177 0,181 0,199 0,204 
C 0,023 0,033 0,018 0,116 0,134 0,186 0,194 0,199 0,212 
D 0,013 0,033 0,052 0,149 0,125 0,189 0,193 0,038 0,215 
E 0,004 0,033 0,050 0,131 0,128 0,199 0,193 0,192 0,214 
F 0,011 0,038 0,174 0,371 0,123 0,320 0,187 0,240 0,198 
G 0,008 0,037 0,036 0,138 0,156 0,205 0,190 0,230 0,199 
H 0,006 0,031 0,033 0,007 0,152 0,233 0,193 0,245 0,196 
I 0,014 0,033 0,024 0,064 0,178 0,028 0,190 0,238 0,194 









Tabela 20 - Medições retiradas na peça 5 - 2º estudo (continuação). 
Alinhamento A4 
Ponto  1     2     3     4     5     6     7     8     9    
A 0,001 0,187 0,177 0,131 0,120 0,057 0,054 0,032 0,034 
B 0,206 0,180 0,180 0,089 0,122 0,061 0,057 0,041 0,035 
C 0,204 0,194 0,181 0,116 0,099 0,052 0,046 0,041 0,029 
D 0,214 0,194 0,161 0,084 0,108 0,055 0,046 0,202 0,026 
E 0,222 0,194 0,162 0,089 0,106 0,038 0,047 0,049 0,026 
F 0,237 0,190 0,039 0,499 0,110 0,447 0,052 0,001 0,042 
G 0,218 0,192 0,177 0,095 0,078 0,033 0,049 0,010 0,042 
H 0,220 0,196 0,180 0,238 0,082 0,004 0,047 0,004 0,045 
I 0,212 0,195 0,188 0,166 0,057 0,207 0,050 0,001 0,047 
J 0,220 0,219 0,190 0,162 0,205 0,051 0,041 0,033 0,012 
Alinhamento A5 
Ponto  1     2     3     4     5     6     7     8     9    
A 0,031 0,169 0,159 0,107 0,096 0,029 0,025 0,002 0,003 
B 0,189 0,161 0,162 0,065 0,098 0,033 0,028 0,010 0,004 
C 0,187 0,175 0,163 0,092 0,075 0,022 0,015 0,010 0,002 
D 0,196 0,176 0,143 0,061 0,083 0,024 0,015 0,171 0,007 
E 0,204 0,176 0,144 0,067 0,081 0,009 0,016 0,017 0,005 
F 0,220 0,171 0,049 0,486 0,085 0,435 0,021 0,031 0,011 
G 0,200 0,172 0,159 0,071 0,052 0,004 0,018 0,022 0,009 
H 0,203 0,177 0,162 0,216 0,057 0,025 0,016 0,035 0,012 
I 0,195 0,175 0,170 0,145 0,030 0,180 0,019 0,029 0,014 
J 0,202 0,201 0,171 0,141 0,231 0,025 0,010 0,004 0,020 
Alinhamento A6 
Ponto  1     2     3     4     5     6     7     8     9    
A 0,084 0,117 0,106 0,059 0,044 0,024 0,028 0,051 0,048 
B 0,136 0,108 0,110 0,013 0,047 0,014 0,024 0,043 0,048 
C 0,134 0,124 0,119 0,041 0,022 0,030 0,038 0,042 0,054 
D 0,144 0,124 0,095 0,011 0,035 0,031 0,037 0,119 0,059 
E 0,152 0,123 0,094 0,017 0,030 0,042 0,035 0,035 0,058 
F 0,168 0,118 0,080 0,456 0,034 0,404 0,030 0,083 0,042 
G 0,147 0,120 0,109 0,020 0,000 0,049 0,033 0,074 0,035 
H 0,151 0,125 0,113 0,163 0,004 0,077 0,036 0,087 0,032 
I 0,142 0,123 0,121 0,095 0,021 0,129 0,033 0,081 0,030 
J 0,150 0,149 0,124 0,089 0,279 0,027 0,042 0,049 0,071 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
